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Nazwa kwalifikacji: Montaz i eksploatacja urzadzen elektronicznych i systeméw informatyki medycznej
Oznaczenie kwalifikacji: E.27
Numer zadania: 01

Numer PESEL zdajacego™

Miejsce na naklejke z numerem

Wypetnia zdajacy PESEL i z kodem osrodka

E.27-01-16.05
Czas trwania egzaminu: 120 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
~ Rok 2016
CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego
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10.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
1 naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem o$rodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk¢ z numerem PESEL oraz wpisz:

- swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikacji,

numer zadania,

numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zglo$ przez podniesienie reki przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

Zapoznaj si¢ z tre$cig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia 1 zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujacego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,,zglo§ gotowo$¢ do oceny przez
podniesienie reki”, to zastosuj si¢ do polecenia i poczekaj na decyzj¢ przewodniczacego zespotu
nadzorujacego.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczacego zespotu nadzorujacego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujacego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
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Zadanie egzaminacyjne

Przeprowadz test aparatu do badania EKG oraz okresl przyczyne jego wadliwego dzialania.
Na podstawie wytycznych do badan aparatu EKG oraz wydruku z zarejestrowanego badania EKG wypetnij
KARTE BADANIA APARATU EKG.
Utworz baze danych dla lekarza wydajacego orzeczenia o zdolnos$ci do pracy, uwzgledniajagc wymagania
dotyczace bazy danych.
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym wyposazonym w:

— aparat do badania EKG z instrukcjg obstugi,

— symulator sygnatu EKG pacjenta z dokumentacja techniczna,

— stanowisko komputerowe z folderem EGZAMIN.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wytyczne do badan aparatu EKG:
Wykorzystujac  urzadzenie do symulacji sygnalu EKG pacjenta, przeprowadZz badanie sprawnosci

elektrokardiografu i wypetnij KARTE BADANIA APARATU EKG.

UWAGA: Przed podiqczeniem zasilania zgtos przewodniczgcemu ZN wykonanie potgczenia urzqdzen i gotowosé
do przeprowadzania wydruku.

Badania wykonaj dla jednego wybranego zestawu odprowadzen, w trybie pracy 3-kanalowe;.
1. dla HR=210 i czutosci 10 mm/mV wykona;j test dla wszystkich wartosci predkosci przesuwu papieru
podanych w instrukcji obstugi aparatu,
2. dla czutosci 10 mm/mV i dla najmniejszej warto$ci predkosci przesuwu papieru podanej w instrukcji
obstlugi aparatu wykonaj test dla HR=60 i HR=90,
3. dla HR=60 i dla najmniejszej wartosci predkosci przesuwu papieru wykonaj test dla wszystkich
warto$ci czutosci podanych w instrukeji obstugi aparatu.

UWAGA: Kazdy wydruk podpisz swoim numerem PESEL w lewym gornym rogu.

Ustaw wartosci predkosci i czutosci na podstawie przedstawionego wydruku zarejestrowanego badania EKG.
Wydruk z zarejestrowanego badania EKG

UWAGA: Zglos przewodniczqgcemu ZN gotowos¢ do wydruku.
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Po uzyskaniu zgody przewodniczacego wydrukuj przebiegi przy wilaczonym i1 wylaczonym filtrze zakldcen
sieciowych w trybie pracy 3 kanatowej, dla podanych wcze$niej nastaw HR symulatora pacjenta.

Sprawdz zgodno$¢ parametréw elektrokardiografu, wyznaczonych na podstawie przebiegdw zarejestrowanych
w trybie pracy 3-kanatowej, z warto$ciami zadanymi na symulatorze.

Przyjmij, ze maksymalny btad odczytu elektrokardiogramu (obliczenia HR na podstawie 3 pelnych zespotow
QRS) wynosi +/-5%, a nastawy predkosci EKG w symulatorze podane sg z doktadnoscig +/-5%.

W opracowaniu wynikéw (KARTA BADANIA APARATU EKG) nalezy uwzglednic :

1. Obliczenie $redniej czestosci rytmu serca dla wybranych i zaznaczonych na przebiegu trzech kolejnych
zespotow QRS (odstepy RR) na podstawie prawidtowego, 3-kanatowego zapisu EKG. Do obliczenia
czgstosci serca mozna wykorzysta¢ ponizsze wzory:

HR[BPM]=180/3RR dla RR w [s] Iub HR[BPM]=180000/ 3RR dla RR w [ms]

2. Porownanie wartosci parametréw odczytanych z wydruku EKG z wydrukiem z zarejestrowanego

badania EKG oraz podanie przyczyny niewtasciwej pracy elektrokardiografu.

Wymagania dotyczace bazy danych:
W folderze EGZAMIN utwoérz baze danych o nazwie: GABINET, zawierajacg informacje pozyskane z plikow

Rejestr badan.docx, Firmy.docx, Rejestr orzeczen.xlsx oraz z tabeli FIRMY. Wypelnij wszystkie rekordy
w tabeli. Dane posortuj ze wzgledu na dat¢ wydania orzeczenia.

GABINET — wzor

Lp nazwisko imie PESEL nfe\zwa a.dres data Wyda.nia data wain(?éci badanie t.)adanie.
firmy firmy orzeczenia orzeczenia EKG Spirometria
FIRMY
Nazwa firmy Adres firmy
SGH DerWex Jaworzno, ul. Kwietniowa 23
PHU WINTEST Katowice, ul. Orkana 67
Texmet Sp. z o0.0. Dabrowa Gérnicza, ul. Wyzwolenia 15/1a
Nina Sp.z 0.0. Bedzin, ul. Krakowska 13/97
UM Jaworzno Jaworzno, ul. Stoneczna 118

Pola zawierajace nazwy, nazwiska, imiona, PESEL powinny by¢ typu tekst, pola badania zawiera¢ TAK/NIE,
pola data zawiera¢ daty w formacie rrrr_ mm_dd.

Utworz tabele ORZECZENIA PHU WINTEST (nazwisko, imi¢, PESEL, data waznosci orzeczenia), posortuj ja
rosngco ze wzgledu na date waznos$ci orzeczenia oraz zapisz ja w folderze EGZAMIN PESEL

UWAGA: Zmien nazwe folderu EGZAMIN na swoj numer PESEL.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlega¢ beda 2 rezultaty:
— KARTA BADANIA APARATU EKG
— utworzona baza danych
oraz
przebieg organizacji stanowiska pracy i przebieg wykonania testu aparatu EKG.
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KARTA BADANIA APARATU EKG

Wykorzystywany sprzet:

Nazwa badanego UrZadZenia ..........o.uiuiiuiiii et e e e e
Typ badanego UrzadzZenia  .........o.oiiiiiiii e e
Data badania e

Parametry aparatu:

(@741 (01 C2 1 T2 210 P
SZYDKOSE PIZESUWU LASIIIY .ottt ettt et et ettt et e e et e et e et et
Zakres/warto$¢ ustawien czestosci sygnatu EKG: ... e
PRZEBIEG BADANIA

TEST APARATU:

Wybrane nastawy HRSYMUIAtora ........oooiii i e e e e e
Wybrany tryb pracy aparatu EKG ... o e e e
Wybrany zestaw 0dprowWadZen ..ot e e

DIAGNOZA USTERKI

Wybrane nastawy HR symulatora ... e

Wybrany tryb pracy aparatu EKG ...

Strona 4z 5
Wigcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Miejsce na obliczenia nie podlegajace ocenie:
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