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Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgto$
przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

Do arkusza dotaczona jest KARTA ODPOWIEDZI, na ktérej w oznaczonych miejscach:

— wpisz oznaczenie kwalifikacji,

— zamaluj kratk¢ z oznaczeniem wersji arkusza,

— wpisz swdj numer PESEL*,

— wpisz swoja date urodzenia,

— przyklej naklejke ze swoim numerem PESEL.

Arkusz egzaminacyjny zawiera test sktadajacy si¢ z 40 zadan.

Za kazde poprawnie rozwigzane zadanie mozesz uzyskac 1 punkt.

Aby zda¢ czegs$¢ pisemng egzaminu musisz uzyskaé co najmniej 20 punktow.

Czytaj uwaznie wszystkie zadania.

Rozwigzania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI dlugopisem lub pidrem z czarnym tuszem/
atramentem.

Do kazdego zadania podane sa cztery mozliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nastgpujacy
uktad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

(Al | [B] | [€] | [D]

Tylko jedna odpowiedz jest poprawna.
Wybierz witasciwa odpowiedz i zamaluj kratke z odpowiadajaca jej litera — np., gdy wybrates
odpowiedz ,,A”:

W G| G| @D

Staraj si¢ wyraznie zaznacza¢ odpowiedzi. Jezeli si¢ pomylisz i btednie zaznaczysz odpowiedz,
otocz ja kotkiem i1 zaznacz odpowiedz, ktdrg uwazasz za poprawna, np.

W E| C| .

Po rozwigzaniu testu sprawdz, czy zaznaczyte§ wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI
1 wprowadzites wszystkie dane, o ktérych mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamietaj, Zze oddajesz przewodniczacemu zespolu nadzorujacego tylko KARTE ODPOWIEDZI.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
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Zadanie 1.

Informacja umieszczona na wyrobie medycznym Single use only oznacza, ze jest wyrobem

o0w >

Zadanie 2.

wymagajacym szczegdtowego zapoznania si¢ z instrukcja obshugi.

przeznaczonym wytgcznie do jednorazowego uzycia.
do uzycia wylacznie przez osoby przeszkolone.
dostarczonym w stanie sterylnym.

Igly Veressa, stosowane podczas zabiegow laparoskopowych, stuza do

oow»

Zadanie 3.

wtlaczania gazow do jamy brzuszne;j.
wprowadzania lekéw do organizmu.
odsysania ptynéw z organizmu.
pobierania i przetaczania krwi.

Nozyczki przedstawione na zdjeciu naleza do grupy narzedzi chirurgicznych
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Zadanie 4.

jednoostrzowych.
wieloostrzowych.
dwuostrzowych ptaskich.
dwuostrzowych ksztattowych.

Wyréb medyczny przedstawiony na zdjeciu, stosowany w stomatologii, to

dluto mw
raspator.
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Zadanie 5.

dzwignia Beina.
podwazka Zderkiewicza.

Adhezji czynnikéw kontaminujacych sprzyja
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Zadanie 6.

polichlorek winylu oraz poliester.
poliester oraz stal nierdzewna.
polichlorek winylu oraz szkto.
szklo oraz stal nierdzewna.

Kapturek ochronny ETO nalezy zatozy¢ przed poddaniem fiberoskopu

A.
B.
C.
D.

sterylizacji tlenkiem etylenu.
dezynfekcji maszynowej.
dezynfekcji manualne;.
sterylizacji parowe;.
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Zadanie 7.

Endoskopem, ktéry nie wymaga przeprowadzenia testu szczelnosci, jest

A. kolonoskop.

B. gastroskop gietki.
C. bronchofiberoskop.
D. cystoskop sztywny.

Zadanie 8.

Ktore narzedzia chirurgiczne nalezy rozmontowac przed dezynfekcja?

A. Kleszczyki laparoskopowe okienkowe.
B. Kleszczyki okienkowe gtadkie.
C. Kleszcze jelitowe Allis.
D. Kleszcze Liston'a.
Zadanie 9.

Ktory z elementdéw resuscytatora kwalifikuje si¢ wylacznie do sterylizacji niskotemperaturowe;j?

Worek zbiornika tlenu z polichlorku winylu (PCV).
Zawor bezpieczenstwa z poliweglanu.

Worek samorozprezny silikonowy.

Zastawka pacjenta z polisulfonu.
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Z.adanie 10.

Zestaw do zdejmowania szwow sktada si¢

A. znozyczek, imadia i pensety.
B. znozyczek, imadta i kochera.
C. znozyczek i pensety.

D. zpensety i imadta.

Zadanie 11.

Gwozdzie $rodszpikowe oraz wkrety blokujace stosowane sg w zabiegach

implantologii stomatologiczne;.
alloplastyki stawu kolanowego.
w obrgbie kregostupa i glowy.
osteosyntezy kosci dtugich.
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Zadanie 12.

Po stwierdzeniu niezgodnosci ilo§ciowej narzedzi w zestawie do operacji brzusznych nalezy

A. dostosowaé spis narzedzi w zestawie, wypisa¢ Protokét niezgodnosci oraz poddaé zestaw
procesowi sterylizacji.

B. powiadomi¢ pielegniarke epidemiologiczng oraz nie zwalnia¢ zestawu do pakowania.

powiadomi¢ personel bloku operacyjnego oraz wypisa¢ Protokot niezgodnosci.

D. sporzadzi¢ aktualng liste narzedzi oraz przekazaé narzgdzia uzytkownikowi.

a
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Zadanie 13.

Woda zawierajgca duze ilosci soli wapnia i soli magnezu jest wodg

A. demineralizowana.
B. destylowang.

C. migkka.

D. twarda.

Zadanie 14.

Ktore wyroby po poddaniu dezynfekcji przy pomocy aldehydu glutarowego wymagaja dhuzszego zanurzenia
w wodzie i1 plukania?

Szklane, ceramiczne oraz metalowe.
Silikonowe, lateksowe oraz z PCV.

Metalowe, gumowe oraz z silikonu.
Lateksowe, z PCV oraz szklane.
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Zadanie 15.
Zjawisko implozji wystepuje w procesie

czyszczenia ultradzwickowego.
dezynfekcji fiberoskopow.
sterylizacji plazmowe;j.
sterylizacji parowe;.
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Z.adanie 16.

Powstaniu biofilmu w kanale endoskopu gigtkiego sprzyja

zanurzanie endoskopu bezposrednio po uzyciu w 2% aldehydzie glutarowym.
stosowanie do wstgpnego postepowania preparatdw trojenzymatycznych.
uzywanie do ptukania wody migkkie;j.

o0w>

stosowanie technik maszynowych.

Zadanie 17.

Warstwy osadu kamienia na instrumentach medycznych, rozpuszczalne s3 w srodowisku

A. wysoko alkalicznym.
B. zasadowym.

C. neutralnym.

D. kwasnym.

Zadanie 18.
Srodek dezynfekcyjny dezaktywujacy Candida albicans musi dziataé na

A. Tbc
B. V
C. B
D. F
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Zadanie 19.

Do sporzadzenia 10 litrow 5% roztworu roboczego srodka dezynfekcyjnego nalezy uzy¢

A. 0,005 I srodka dezynfekcyjnego 1 9,995 | wody.
B. 5 ml srodka dezynfekcyjnego i 9,995 1 wody.
C. 50 ml érodka dezynfekcyjnego i 9,5 1 wody.
D. 0,51 s$rodka dezynfekcyjnego i 9,5 1 wody.
Zadanie 20.
Jakie jest stezenie 8 litrow roztworu roboczego, jezeli do jego przygotowania uzyto 40 ml koncentratu srodka
chemicznego?
A. 0,005%
B. 0,05%
C. 0,5%
D. 5%
Zadanie 21.

W normalnych warunkach mikroorganizmy moga znajdowac si¢

A. na blonach $luzowych, w przewodzie pokarmowym oraz w pochwie.
B. w plynie, w ktéorym zanurzony jest rdzen kregowy oraz na skorze.
C. w plynie moézgowo-rdzeniowym oraz na btonach §luzowych.
D. we krwi, w pochwie oraz w przewodzie pokarmowym.
Zadanie 22.

Zgodnie z norma dotyczaca myjni-dezynfektorow, metoda ninhydrynowa stosowana jest do wykrywania
pozostatosci zanieczyszczen

A. biologicznych.

B. tluszczowych.

C. chemicznych.

D. biatkowych.
Zadanie 23.

Kontrola maszynowego procesu przygotowania endoskopu gietkiego powinna obejmowac

A. test kontroli mycia mechanicznego z PCD, test kontroli dezynfekcji termicznej oraz badania
mikrobiologiczne endoskopu, wody i myjni-dezynfektora.

B. kontrole mycia testem symulujacym endoskop gietki, badanie pozostatosci zanieczyszczen
biatkowych oraz badania mikrobiologiczne.

C. kontrole testem mycia kanatlowego, kontrole parametrow dezynfekcji termicznej oraz badania
mikrobiologiczne.

D. kontrole mycia testem symulujacym endoskop gigtki, kontrolg wartosci A0 oraz kontrole
zabrudzenia biatkowego.
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Zadanie 24.

Kontrola ramion spryskujacych, stanu filtra na dnie komory, sprawdzanie medidw podtgczonych do urzadzenia

dotyczy
A. sterylizatora plazmowego.
B. myjki ultradzwigkowe;.
C. sterylizatora parowego.
D. myjni-dezynfektora.
Zadanie 25.
Jaka warto$¢ osiggnie Ay w wodzie o temperaturze 90°C utrzymywanej przez 5 minut?
A. 3000
B. 6000
C. 300
D. 600
Zadanie 26.

Po stwierdzeniu nieprawidtowego wyniku testu mycia mechanicznego nalezy

o0w R

Z.adanie 27.

powtdrzy¢ proces oczyszczania tylko narzgdzi z taca, na ktdrej umieszczony byt test.
powtdrzy¢ proces mycia tego testu zmieniajagc miejsce umieszczenia w myjni.
zwolnié¢ narzedzia do dalszej obrébki, usuna¢ przyczyne lub wezwac serwis.

usungc¢ przyczyng i powtdrzy¢ proces oczyszczania narzedzi.

Instrumenty sterylizowane w cieklym kwasie nadoctowym nalezy zuzy¢

A. w okresie 1 do 12 miesigcy, zaleznie od rodzaju opakowania.
B. w okresie 6 miesiecy.
C. w okresie miesigca.
D. natychmiast.
Zadanie 28.
Sterylizacja tlenkiem etylenu oraz formaldehydem powoduje $mier¢ przez
A. autoimmunizacjg.
B. koagulacje.
C. oksydacje.
D. alkilacjg.
Zadanie 29.

Test Bowie-Dicka nalezy przeprowadzac

A.

O

po przeprowadzeniu testu szczelnosci, we wszystkich typach sterylizatorow, przed cyklem
klinicznym.

w kazdym autoklawie ze wstepng proznig, po pierwszym cyklu klinicznym, z innymi pakietami.
po rozgrzaniu komory, w pustej komorze, w kazdym sterylizatorze bez wstepnej prozni.

w sterylizatorze ze wstepng proznia, po rozgrzaniu komory, bez innych pakietow.
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Zadanie 30.

W ktérym procesie sterylizacji faza sterylizacji poprzedzona jest wielokrotnymi pulsami pary wodnej?

A. W sterylizacji suchym goragcym powietrzem.
B. W sterylizacji tlenkiem etylenu.
C. W sterylizacji radiacyjne;j.
D. W sterylizacji plazmowe;.
Zadanie 31.

Na r¢kawie papierowo-foliowym uzywanym do sterylizacji parg wodna

A. powinien by¢ wskaznik emulacyjny lub zintegrowany.
B. powinien by¢ zaznaczony kierunek otwierania.
C. s3 oznaczone miejsca zgrzewania.
D. nie ma zadnych oznaczen.
Zadanie 32.
Wskazniki chemiczne klasy V z przyrzadem symulujagcym materialty porowate, sa zestawami do okreslonych
badan klasy
A1
B. 2
C. 3
D. 4
Zadanie 33.

Wskaznik chemiczny umieszczony na opakowaniu papierowo-foliowym, po procesie sterylizacji gwarantuje, ze

A. parametry procesu byty prawidtowe.
B. wyrdb mozna zwolni¢ do uzycia.
C. pakiet byt sterylizowany.
D. Dbakterie zostaly zabite.
Zadanie 34.
Ktéry wskaznik chemiczny dostarcza podobnego poziomu informacji, co wskaznik biologiczny?
A. Wieloparametrowy.
B. Jednoparametrowy.
C. Zintegrowany.
D. Emulacyjny.
Zadanie 35.

Ktore cechy jakos$ci $wiadcza o integralno$ci opakowania papierowo-foliowego?

Brak przerw w zgrzewie oraz nierownomierne polaczenie papieru z folig.
Brak kanaléw oraz ciagly zgrzew na catej jego okreslonej szerokosci.
Brak rozwarstwienia folii oraz oddzielenie folii od papieru.

o 0w

Brak punktéw w zgrzewie oraz rysy wzdhuz zgrzewu.
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Zadanie 36.

Stosunek uciskéw klatki piersiowej do wdechéw podczas resuscytacji krgzeniowo-oddechowej u osoby doroste;j

wynosi
A.
B.
C.
D.
Zadanie 37.

30:2
30:1
15:2
15:1

Pracownikom Centralnej Sterylizatorni bez odpornosci, z niskim poziomem przeciwciat anty-HB; wykonuje si¢

szczepienie zapobiegajace zakazeniu

A. MRSA
B. HBV
C. HCV
D. HIV
Zadanie 38.
W sktladzie preparatu do dezynfekcji rak jest
A. glukoprotamina.
B. chlorheksydyna.
C. chloramina.
D. formalina.
Zadanie 39.
Wymiar liczbowy ma termin
A. MDD
B. CEN
C. CJD
D. SAL
Zadanie 40.

Ktore produkty nalezy zapotrzebowaé¢ do przeprowadzania mycia w myjni ultradzwickowe;j?

A.

B.

Preparat alkoholowy, wskaznik kontroli dezynfekcji termicznej, test do wykrywania pozostato$ci
zanieczyszczen biatkowych na narzedziach.

Preparat na bazie aldehydu, test do kontroli skutecznos$ci mycia mechanicznego, test do kontroli
obecnosci energii ultradzwickowe;.

Preparat myjaco-dezynfekujacy, wskaznik kontroli obecnosci energii ultradzwickowej, test do
kontroli skutecznosci mycia.

Preparat myjacy trdjenzymatyczny, test kontroli dezynfekcji termicznej, test do badan
ninhydrynowych.
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