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chronione do momentu rozpoczecia egzaminu KOMISJA

EGZAMINACYJNA

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
Oznaczenie kwalifikacji: Z.20
Numer zadania: 01

Numer PESEL zdajacego*

Miejsce na naklejke z numerem

Wypetnia zdajacy PESEL i z kodem osrodka

7.20-01-16.05
Czas trwania egzaminu: 120 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
_ Rok 2016
CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1.

10.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swdj numer PESEL
1 naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

- swdj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikacji,

numer zadania,

numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

Zapoznaj si¢ z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia 1 zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujacego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,,zglto§ gotowos¢ do oceny przez
podniesienie reki”, to zastosuj si¢ do polecenia i poczekaj na decyzj¢ przewodniczacego zespotu
nadzorujacego.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczacego zespotu nadzorujacego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujacego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé

Wigcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne

Na podstawie Wykazu wyrobéw medycznych dostarczonych do Centralnej Sterylizatorni zakwalifikuj wyroby
medyczne do proceséw dekontaminacji.
Wypehij Kart¢ dekontaminacji wyrobow medycznych.

Planujac procesy dekontaminacji uwzglednij wyposazenie Centralnej Sterylizatorni, ktéra nie posiada zadnego
typu myjni-dezynfektora, myjni ultradzwigkowej ani sterylizatora niskotemperaturowego.

Zapakuj dwa, dostarczone do Centralnej Sterylizatorni, fartuchy operacyjne w papier krepowy technika skosna.
Do przygotowania pakietu uzyj wskaznikow chemicznych klasy 1 oraz 5.

Wypehij oraz wytnij Etykiet¢ zamieszczong w arkuszu egzaminacyjnym.

Przyjmij dat¢ egzaminu za datg sterylizacji oraz trzytygodniowa dat¢ waznosci pakietu.
Etykiete przyklej do pakietu za pomoca 2+3 cm tasmy bez wskaznika.

Uporzadkuj stanowisko pracy.

Uwaga!
Gotowos¢ do wykonania pakietu zglos Przewodniczgcemu ZN przez podniesienie reki. Fartuchy operacyjne

zapakuj w obecnosci egzaminatora na stanowisku wskazanym przez Przewodniczgcego ZNCP.

Wykonany pakiet pozostaw w miejscu wskazanym przez Przewodniczacego ZN.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlega¢ beda 3 rezultaty:
— Karta dekontaminacji wyrobdéw medycznych,

— Etykieta,
— pakiet z fartuchami operacyjnymi
oraz
przebieg wykonania pakietu z fartuchami operacyjnymi.
Wykaz wyrobéw medycznych dostarczonych do Centralnej Sterylizatorni
N ilogd .
Lp. azwa i ilo$¢ wyrobow Oddziat Uwagi
medycznych
Pracownia Dezynfekcje wstepng oraz test szczelnosci endoskopu przeprowadzono
1 | Kolonoskop — 2 szt. Endoskonii W pracowni.
P W jednym kolonoskopie stwierdzono nieszczelnosc.
. Pracownia . . o
2 | Ustnik — 7 szt. Endoskopii Sterylizowa¢ w temp. 121°C.
. 1 szt. po uzyciu — oznaczone przekreslong cyfrg 2 w kétku.
. . Pracownia . . . . R
3 | Kleszcze biopsyjne — 4 szt. . 3 szt. — oznaczone zielong etykietg, sterylizowaé w temp. 134°C.
Endoskopii . . , . . .
Czyszczenie w myjni ultradzwiekowej przeprowadzono w pracowni.
Wiertarka ortopedyczna Blok o
4 . Steryl dna.
bez nasadek — 1 szt. Operacyjny erylizacja parq wodng
Zastosowanie sondy: hamowanie krwawienia z peknietych zylakéw
ital tyku.
Sonda Sengstakena- Szp|t§ ny prze .y u
5 Blakemore'a — 1 szt Oddziat Po uzyciu.
' Ratunkowy Materiat: guma.
Oznaczona przekreslong cyfrg 2 w kotku.
Oznaczona przekreslong liczbg 43 oraz napisem STEAM AUTOCLAVE
. Blok
6 | Maska krtaniowa — 1 szt. Porodow ONLY.
y Udokumentowano do tej pory wykonanie 42 procesdow dekontaminacji.
7 Fartuch operacyjny — 2 szt. Blok Fartuchy przeznaczor'1e sg do wielqrazowego uzycia.
Porodowy Dostarczone po praniu dezynfekcyjnym.
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*Etykieta

Podpis osoby pakujacej XXXXXXXXXXX

* do wyciecia z arkusza egzaminacyjnego
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